
NORMAS DEL SERVICIO DE MICROSCOPÍA Y ANÁLISIS DE IMAGEN 

 

Horario del Servicio 

-El Servicio de Microscopía estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a 17:00, excepto en 

periodos de vacaciones del personal en los que se reajustará el horario. 

-Horario detallado 

 Javi: de 9:00 a 17:00 lunes y miércoles. De 8:00 a 15:00 martes y jueves. 

 José Ángel: de 9:00 a 17:00 martes y jueves. De 8:00 a 15:00 lunes y miércoles. 

 Los viernes el horario de entrada del personal alternará semanalmente entrando uno a 

las 8:00 y otro a las 9:00. 

El horario de comida será de una hora entre las 13:30 y las 15:00 para quien esté 

haciendo el horario de 9:00 a 17:00.  

 

Normas generales para usuarios internos 

-El periodo máximo de uso de los equipos será de 3 horas por día y persona y de 6 horas por 

día y laboratorio excepto en los equipos en los que se indique lo contrario (Video time-lapse, 

Newcast, Confocal, Microdisector láser, ScanR/cellSens). Las reservas que excedan estos 

periodos serán modificadas por el personal del servicio. 

-Cuando se haya excedido el tiempo de reserva de un equipo, este se podrá seguir usando 

hasta el momento en que otro usuario con reserva lo necesite. 

-Si se necesita emplear filtros de fluorescencia específicos se deberá indicar en el apartado 

“Descripción Completa” al hacer la reserva del equipo. 

-En caso de conflicto de reservas tendrá prioridad la registrada con mayor antelación en la 

página de reservas. 

-El entrenamiento en el manejo de los equipos lo realizará exclusivamente el personal del 

Servicio. 

-No se podrá usar ningún equipo sin asistencia si no se ha recibido previamente el visto bueno 

del personal del Servicio. 

-No se podrá usar ningún equipo fuera del horario del Servicio sin la autorización expresa del 

personal. 

 

  



Microscopios para captura de Video Time-Lapse (Olympus y Leica) 

-Para experimentos de más de 24 horas de duración, se deberá reservar el equipo con, al 

menos, una semana de antelación.  

-Se deberá reservar asistencia del personal al principio del experimento (mínimo 1 hora) y al 

final (1 hora). 

-Si el experimento acaba durante el fin de semana, se cobrará todo el tiempo hasta el lunes 

siguiente a las 9:00. 

-Cuando no se use para captura de vídeos se aplicarán las normas generales. 

 

Microscopio equipado con NewCast (estereología) y Neurolucida 

-Máximo de 2,5 días (20 horas) por laboratorio a la semana. 

-Cuando no se use para estereología o Neurolucida se aplicarán las normas generales. 

 

Microscopio confocal con escáner resonante 

-Cuando se emplee con muestras vivas las normas serán similares a las de los microscopios 

para captura de Video Time-Lapse. 

-Cuando no se use con muestras vivas se aplicarán las normas generales. 

 

Microdisector láser 

-Máximo de 2,5 días (20 horas) por laboratorio a la semana. 

 

Microscopio Olympus con ScanR y cellSens 

-Máximo de 2 días (16 horas) por laboratorio a la semana. 

 

Normas generales para usuarios externos 

Para poder reservar el uso de los equipos, los usuarios externos deberán rellenar lo más 

detalladamente posible el formulario de solicitud y enviarlo con, al menos, una semana de 

antelación. Una vez se reciba la solicitud, se comprobará la disponibilidad de los equipos y se 

confirmará la reserva o se propondrá una fecha alternativa. Se podrá solicitar la reserva de 

cualquier equipo para el día completo. 


